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O estudo da dilatac~ao termica linear dos solidos e de grande importa^ncia para diferentes areas da fsica e en-
genharias como, por exemplo, a construc~ao civil onde a dilatac~ao pode causar danos estruturais irreversveis. Por
outro lado, dispositivos como sensores termostatos utilizados em equipamentos de aquecimento ou refrigerac~ao,
como ferros-de-passar e geladeiras, te^m seu funcionamento baseado neste princpio fsico. Os experimentos de
ensino de fsica relacionados ao estudo da dilatac~ao termica de solidos relatados na literatura utilizam diferen-
tes tipos de aquecimento dos materiais estudados, mas a utilizac~ao de vapor d'agua e a mais comum. Neste
trabalho, esta sendo proposta uma nova forma de aquecimento das amostras atraves de um forno eletrico que
promove um aquecimento mais homoge^neo, possibilitando resultados mais precisos, de forma mais rapida e de
facil visualizac~ao. O dispositivo foi construdo com materiais de relativo baixo custo e de facil aquisicao. Os
valores do coeciente de dilatac~ao termica de diferentes materiais como alumnio, lat~ao, cobre, cimento e vidro
foram obtidos e mostraram um bom acordo quando comparados com os valores disponveis na literatura.
Palavras-chave: dilatac~ao termica linear, laboratorio de fsica.
The study of linear thermal expansion in solids is relevant in dierent elds of physics and engineering, as
constructions, in which the thermal expansion may cause irreversible structural damages. Moreover, thermal
expansion can be a physical principle for the construction of a thermal sensor device, which can be found in
heating or cooling equipment, such as irons and refrigerators. Some methods to measure this phenomenon have
been reported in the literature. Although they use dierent types of sample heating, the method of water vapor
is the most used. In this paper we propose heating a sample by electrical heating which leads to more accurate
data in a faster way. The device was built with materials of relatively low cost and easy acquisition. In compa-
rison with the results found in the literature, the coecients of thermal expansion for aluminum, brass, cooper,
cement and glass showed a good agreement with available data.
Keywords: linear thermal expansion, physics laboratory..
1. Introduc~ao
1.1. Teoria
Quando a temperatura de um solido varia, ocorrem mu-
dancas de tamanho em todo seu volume que dependem
da constituic~ao do material. Este feno^meno e denomi-
nado dilatac~ao termica. Estudar este feno^meno e de
grande importa^ncia para as areas da fsica e engenha-
ria, como a construc~ao civil, pois, dependendo de sua
magnitude, pode causar danos estruturais signicati-
vos e ate irreversveis [1{3]. Por outro lado, esta pro-
priedade e o princpio fsico na fabricac~ao de sensores
termostatos encontrados em equipamentos de aqueci-
mento ou refrigerac~ao como ferros-de-passar, cafeteiras,
geladeiras, entre outros [1{5]. Neste trabalho limitare-
mos nosso estudo ao feno^meno de dilatac~ao em apenas
uma dimens~ao. A dilatac~ao pode ser descrita, utili-
zando apenas os termos lineares da expans~ao em serie
de derivadas, pela Eq. (1), onde o comprimento nal,
Lf , depende dos fatores comprimento inicial, Li, do co-
eciente de dilatac~ao, , e da diferenca de temperatura
nal e inicial, respectivamente Tf e Ti [4, 5]. Assim
sendo, o coeciente e o valor medio na faixa de tempe-
ratura estudada.
Lf = Li[1 + (Tf   Ti)]: (1)
A Eq. (1) pode ser reescrita como
L = LiT; (2)
onde L = Lf   Li e T = Tf   Ti. Nota-se, na
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Eq. (2), que  e o coeciente angular da curva gerada
pelo graco da variac~ao de comprimento dividido pelo
comprimento inicial em func~ao da variac~ao de tempe-
ratura [3].
1.2. Metodologias de medida do coeciente de
dilatac~ao termica linear
Diferentes metodologias te^m sido utilizadas em experi-
mentos de ensino de fsica visando a determinac~ao do
coeciente de dilatac~ao termica de diferentes materi-
ais, em especial de solidos. O mais utilizado nos labo-
ratorios de ensino de fsica utiliza a passagem de vapor
por dentro da amostra, na forma de um cilindro oco,
para realizar o aquecimento. Este metodo apresenta
temperaturas que se mantem dentro de certos limites
se comparado a outros que utilizam chama, por exem-
plo, onde n~ao ha controle da temperatura. Entretanto,
o numero de pontos experimentais que podem ser cole-
tados e limitado pois as medidas podem ser somente re-
alizadas a temperatura ambiente e no ponto de ebulic~ao
da agua, onde o sistema esta em equilbrio termico ou
onde a temperatura n~ao varie signicativamente rapida.
Alem disso, o tempo de espera para o aquecimento do
sistema tambem e relativamente alto [6].
2. Materiais e metodos
O presente dispositivo para a analise do coeciente de
dilatac~ao termica linear consiste de um forno tubular
no qual se insere uma amostra cilndrica do material a
ser estudado, sendo este o principal objetivo do traba-
lho, assim outras formas de medida de temperatura e
deslocamento podem ser utilizadas. No presente caso
a variac~ao do comprimento da amostra, ou seja, sua
dilatac~ao, e medida a partir de um relogio compara-
dor micrometrico e a temperatura e medida com um
termo^metro digital, ambos em contato com a amostra
como pode ser observado na Fig. (1). Note que apesar
do relogio estar em contato com a amostra, eles fazem
um contato mnimo a m de evitar a transfere^ncia de
calor [7].
Figura 1 - Diagrama esquematico do dilato^metro. Da esquerda
para a direita: relogio comparador, dilato^metro e termo^metro.
O forno e constitudo de um tubo de alumnio de
cerca de 10 mm de dia^metro coberto com camadas de
lme de poliester servindo como isolante eletrico entre
as camadas do elemento aquecedor [8].
O lme de poliester e um bom isolante eletrico, resis-
tente a temperaturas de cerca de 200 C e bom condutor
termico. Este lme e o mesmo utilizado em culinaria e
tem um custo baixo. Ensaios realizados com o lme de
poliester submetido a varias temperaturas constataram
que o mesmo sofre degradac~ao em temperaturas acima
de 190 C, assim como informado pelo fabricante. Den-
tro da faixa utilizada para o experimento a temperatura
n~ao ultrapassa os 100 C.
O elemento aquecedor e um o Kanthal n 35 com
resiste^ncia total da ordem de 1500 
 que proporci-
ona aproximadamente 30 W de pote^ncia considerando
tens~ao de rede de 220 V. Essa pote^ncia e suciente para
o aquecimento das amostras em aproximadamente 10
minutos com uma variac~ao de temperatura entre 25 C
a 85 C. O o Kanthal pode ser adquirido em rolos ou
por metro, em lojas ou fornecedores de elementos de
aquecimento. No equipamento descrito foram utiliza-
dos 20 m de o de dia^metro 0,16 mm.
Foram utilizadas tre^s camadas de o Kanthal sobre
as camadas de lme de poliester, sendo a ultima envol-
vida com o lme de poliester para proporcionar maior
seguranca ao utilizador em relac~ao a possveis choques
eletricos. A utilizac~ao destes elementos visa tambem o
resfriamento rapido do forno, possibilitando a analise
de varias amostras em um tempo relativamente curto.
As duas extremidades do forno n~ao devem ser xa-
das, pois a dilatac~ao do forno pode interferir nas me-
didas. A base do experimento tambem deve ser man-
tida distante do forno de forma que ele n~ao a aqueca,
evitando assim interfere^ncia nas medidas. Pode-se
tambem inserir um isolante termico entre o forno e seu
apoio na base para que n~ao haja transfere^ncia de calor
para a base, que em nosso caso foi utilizado Celeron.
Alguns detalhes do aparelho podem ser vistos na Fig. 2.
Em uma das extremidades o relogio comparador e
xado na base e colocado em contato com a amostra
a ser medida, com o mnimo contato possvel de forma
a n~ao ocorrer passagem de calor para o relogio. Isto
pode ser feito atraves de uma ponta na na extremi-
dade do relogio comparador. O relogio comparador
utilizado possui a graduac~ao de 0,01 mm com precis~ao
de  0,013 mm. Atualmente pode-se encontrar com
facilidade o relogio em lojas de equipamentos indus-
triais. Este modo de aferic~ao foi utilizado, pois havia
a nossa disposic~ao relogios comparadores que estavam
sem uso. Outros modelos de aferic~ao podem ser ado-
tados como, por exemplo, o modelo de aferic~ao angu-
lar, onde o giro de um pequeno cilindro posto embaixo
de uma extremidade da barra mede seu deslocamento.
Mais informac~oes sobre este metodo podem ser encon-
trados na Ref. [9].
Na outra extremidade um parafuso faz a xac~ao da
amostra ao forno, que tambem esta em contato com o
forno, garantindo que n~ao ha gradientes de tempera-
tura que possam inuenciar as medidas. Um orifcio de
cerca de 3 cm de profundidade na amostra permite a
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medida da temperatura por um termo^metro digital ou
termopar. No caso exposto o termo^metro utilizado pos-
sui uma escala de -20 C a 100 C, graduac~ao de 0,1 C
e precis~ao de 0,1 C. Porem, nos resultados apresenta-
dos foi considerado 1 C para o erro na temperatura
dada por sua estabilizac~ao. Tais erros foram transferi-
dos para o eixo da dilatac~ao, com base na Ref. [11].
O uso de um controlador para a temperatura e es-
sencial para gerar a rampa de temperatura e garantir
a estabilidade em cada ponto. Para tal proposito foi
utilizado um dimmer comercial que faz o controle da
tens~ao, permitindo assim o controle da temperatura. O
tempo de espera entre cada ponto coletado pode ser
estimado observando-se a estabilizac~ao da temperatura
pelo termo^metro ou termopar.
c
Figura 2 - Detalhes do dilato^metro: A - relogio comparador; B - base para dimmer, fusivel e xac~ao do relogio comparador; C - ponta
de contato do relogio com a barra analisada; D - base com extremidade livre do forno; E - forno; F - isolador de aquecimento; G -
parafuso de xac~ao da barra analisada; H - base com extremidade xa do forno.
Figura 3 - Montagem nal do dilatome^tro juntamente com o termo^metro e as amostras de alumnio, lat~ao, cobre, cimento e vidro (de
cima para baixo).
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Foram utilizadas cinco amostras diferentes sendo es-
tes: alumnio, lat~ao, cobre, cimento e vidro. Todas as
amostras possuam (230  1) mm de comprimento e
(6 1) mm de dia^metro. A Fig. (3) apresenta a mon-
tagem nal do dispositivo utilizado.
Todas as medidas foram realizadas apos o equilbrio
termico tanto do forno quanto da amostra. A tempera-
tura variou de 25 C a 75 C e os dados experimentais
foram adquiridos a cada 1 m de dilatac~ao.
3. Resultados
O tempo de aquisic~ao dos dados de cada amostra foi em
media de 10 minutos com variac~ao de mais ou menos 3
minutos. A grande variac~ao e devida a sua depende^ncia
com a condutividade termica do material estudado. O
tempo para o resfriamento do forno a temperatura am-
biente foi de aproximadamente 5 minutos.
Com os dados adquiridos foi construdo o graco
da Fig. (4). Para todas as amostras citadas anteri-
ormente, observou-se um comportamento linear da di-
latac~ao termica dentro da faixa de temperatura utili-
zada. Observa-se tambem que os dados para o vidro e
o cimento n~ao atingem a temperatura limite de cerca de
75 C. Isso ocorre pelo fato destes materiais n~ao serem
bons condutores termicos como os metais e a pote^ncia
que o aparelho fornece n~ao e suciente para aquece^-
los [2, 3, 5].
Figura 4 - Dados experimentais da variac~ao de comprimento di-
vidido pelo comprimento inicial em func~ao da diferenca de tem-
peratura com relac~ao a temperatura ambiente. A linha contnua
representa o ajuste linear dos dados experimentais.
Utilizando o programa Origin - OriginLab Corpo-
ration, foi realizado o ajuste linear dos dados experi-
mentais observados na Fig. (4) utilizando o metodo
dos mnimos quadrados. A partir deste procedimento
e utilizando a Eq. (2) foram calculados os coecientes
de dilatac~ao termica linear das amostras e os valores fo-
ram apresentados na Tabela 1 juntamente com os dados
reportados na literatura [1, 5, 10, 11].
Tabela 1 - Coecientes de dilatac~ao termica linear de diferentes
amostras analisadas e comparados com os valores da literatura.
Coeciente de dilatac~ao
Material linear, 10 6 C 1
Experimental Tabelado
Alumnio 22; 3 0; 1 22  25
Lat~ao 17; 9 0; 2 18  19
Cobre 15; 9 0; 1 16  17
Cimento 10; 0 0; 1 10  14
Vidro* 2; 5 0; 2 1  3
*Vidro borossilicato - Pirex.
Conforme observado na Tabela 1, a comparac~ao en-
tre os valores do coeciente de expans~ao termica linear
de todas as amostras, podem ser consideradas muito
boas dentro do objetivo proposto. Os valores apre-
sentados na tabela comtemplam valores de maximos e
mnimos encontrados nas refere^ncias, pois variam de-
pendendo da composic~ao do material [1].
Em relac~ao a amostra vtrea, apesar de ter sido
possvel realizar a medida da dilatac~ao termica, a va-
riac~ao do comprimento com a temperatura e muito pe-
quena, uma vez que as amostras vtreas apresentam
coecientes de dilatac~ao termica pequenos se compara-
dos com os metais analisados, assim como o cimento.
Por exemplo, alem do vidro borossilicato utilizado po-
demos citar o vidro comum que possui o coeciente de
expans~ao termica linear igual a 8; 610 6 C 1. Desta
forma, o vidro apresenta uma ordem de grandeza menor
que as demais amostras analisadas [5].
4. Conclus~ao
Os materiais utilizados na confecc~ao do dispositivo de
medida da dilatac~ao termica - dilato^metro, em especial
o forno, s~ao de facil aquisic~ao e baixo custo. A mon-
tagem proporciona tambem exibilidade para o uso de
outros metodos de aferic~ao como, por exemplo, o angu-
lar, sem a perda de ecie^ncia.
No que se refere a estabilidade da temperatura, o
formato do forno, que envolve a amostra, garante a
minimizac~ao dos fatores externos, como a possvel va-
riac~ao da temperatura devido a passagem de correntes
de ar.
Quanto ao tempo de medida, a possibilidade da co-
leta de um numero signicativo de dados experimentais
a medida que a temperatura e variada torna possvel
observar mais facilmente e em detalhes a variac~ao de
comprimento das amostras analisadas. Se for utilizada
uma maior pote^ncia de aquecimento juntamente com
um controlador do tipo dimmer, o dispositivo pode ser
utilizado em demostrac~oes onde ocorre uma variac~ao
rapida do comprimento.
O dispositivo proposto tambem proporciona um
aquecimento e resfriamento rapido do forno permitindo
assim, a realizac~ao de uma quantidade signicativa de
medidas em um curto intervalo de tempo.
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Os valores dos coecientes de dilatac~ao termica li-
near das amostras analisadas foram consistentes com os
valores da literatura evidenciando a qualidade do dis-
positivo proposto.
Finalmente, comparando com os metodos citados
anteriormente, a forma de aquecimento do dispositivo
proposta neste trabalho pode ser aplicada a qualquer
tipo de amostra que possa ser confeccionada na forma
de um cilindro ou mesmo em barra macica, sem neces-
sidade de serem vazados ou fazer contato direto com
vapor d'agua, o que poderia fragilizar e ate destruir a
amostra.
Os resultados obtidos mostram claramente as van-
tagens da utilizac~ao do dispositivo em aulas de ensino
de fsica envolvendo o conceito de dilatac~ao termica li-
near, como a obtenc~ao de resultados mais conaveis, de
facil visualizac~ao e em um curto intervalo de tempo.
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